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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2024r., poz. 572), art. 1 i art. 2 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 4 i art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 757) oraz rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi — zal. 6 (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z pismem Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chetmie znak: L. dz. LAB/011311/24 z dnia 23 grudnia
2024r. w sprawie zatwierdzenia systemu jakosci prowadzonych badaf wody przez Laboratorium Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chetmie, ul. Bielawin 5a, oraz przedtozong przy pismie
dokumentacjg dotyczaca wykonywanych badan laboratoryjnych - Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chelmie:

postanawia:

zatwierdzi¢ do dnia 06 stycznia 2026r. system jakosci prowadzonych badan wody przez Laboratorium
Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chelmie w zakresie pobierania probek wody
oraz w zakresie badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych wg parametréw grupy A oraz parametréw grupy
B okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) zgodnie z zawartg ponizej tabela:

Lp. | Parametr Jednostka Zakres metody Metoda badan
badawczej
1. pH - 4,0-10,0 PN-EN ISO 10523:2012
2. Chlor wolny mg/l 0,04-2,5 Pb8/02, wyd. 2 z dn. 22.11.2019r.
na podst. instrukcji Hanna Instruments
3. Stezenie zelaza ogodlnego pg/l 20-5000 PN-ISO 6332:2001, pkt 7.1
4. Metnosé NTU 0,30-50 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
5. Przewodnos¢ elektryczna uS/em 100-1 413 PN-EN 27888:1999
wlasciwa (temp. odniesienia
25 °C)
6. Barwa mg/l Pt 2,0-250 PN-EN ISO 7887:2012, pkt 6
+Ap 1:2015-06, metoda C
7 Liczba progowa zapachu TON od | PN-EN 1622:2006
(akceptowalny/
nicakceptowalny)
8. Liczba progowa smaku TNF od 1 PN-EN 1622:2006
(akceptowalny/
nieakceptowalny)




9. Sumaryczna zawartos¢ wapnia mg/l 5-600 PN-ISO 6059:1999
i magnezu (Twardos¢ ogodlna)
10. Stezenie jonu amonowego mg/l 0,070-51 PN-ISO 7150-1:2002
11. Stgzenie azotanow mg/l 0,18-221 PN-82/C-04576.08
¢ mg/l 0,45-885 PN-EN ISO 10304-1:2009
12, Ste¢zenie azotynow mg/l 0,008-4,9 PN-EN 26777:1999
mg/l 0,05-65 PN-EN ISO 10304-1:2009
13 Chlorki mg/l 5-400 PN-ISO 9297:1994
; mg/1 6,25-2 000 PN-EN ISO 10304-1:2009
Siarczany mg/l 1,0-250 PN-EN ISO 10304-1:2009
14, mg/l 2-70 PB11/01, wyd.1 z dnia 10.05.2011
PB21/01, wyd.1 z dnia 02.11.2022
Stgzenie manganu pg/l 6,0-700 PB3/01, wyd. 1 zdn. 01.05.2010r.
15. na podst. testow saszetkowych
Hach Lange, PAN 2651700
16. | Liczba mikroorganizméw w 22 °C | jtk/ml od 1/1 PN-EN ISO 6222:2004
17. | Liczba mikroorganizmow w 36 °C | jtk/ml od 1/1 PN-EN ISO 6222:2004
18. | Liczba bakterii grupy coli jtk/ml od 1/100 PN-EN ISO 9308 -1:2014
jtk/ml od 1/250 PN-EN ISO 9308 -1:2014/A1:2017
19. | Liczba bakterii Escherichia coli jtk/ml od 1/100 PN-EN ISO 9308 -1:2014
jtk/ml od 1/250 PN-EN ISO 9308 -1:2014/A1:2017
20. Liczba enterokokow kalowych Jjtk/ml od 1/100 PN-EN ISO 7899-2:2004
jtk/ml od 1/250
21. | Najbardziej prawdopodobna NPL/ml od 1/100 PN-EN ISO 9308-2:2014-06
liczba bakterii grupy coli
22. | Najbardziej prawdopodobna NPL/ml od 1/100 PN-EN ISO 9308-2:2014-06
liczba bakterii Escherichia coli
23. Pobieranie probek do badan - - PN-ISO 5667-5:2017-10
fizyko-chemicznych
PN-ISO 5667-11:2017-10
z wylaczeniem punktow: 5.2; 6.1.2;
6.2;6.3
24. | Pobieranie prébek do badan - - PN-EN ISO 19458:2007
mikrobiologicznych zwyl. p.4.4.3;4.44
25. | Temperatura pobranej probki *G 0,5-50,0 PN-77/C-04584
wody

UZASADNIENIE

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chelmie pismem L. dz. LAB/011311/24

zdnia 23 grudnia 2024r., zwrécilo sie¢ do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chetmie
z wnioskiem o wydanie zatwierdzenia systemu jakosci badan wody prowadzonych przez Laboratorium
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Chelmie w zakresie parametrow
mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych gr. A oraz wybranych parametrow gr. B, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie systemu jakosci prowadzonych badan
wody przez jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Do wniosku dotgczono réwniez kserokopie nastepujacych dokumentow:

Zaswiadczenia potwierdzajace przeszkolenie przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej osob

pobierajacych probki wody do badan;

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1272 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wydanie Nr 13. Data wydania: 17.08.2023r.;

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1272, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

z dnia 08.01.2021r.;

Zakres badan wykonywanych przez Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie, wydanie z dnia

13.09.2024r.;

Zaswiadczenia i sprawozdanie z uczestnictwa laboratorium w badaniach bieglosci/lub poréwnaniach

miedzylaboratoryjnych:

. PROMEA Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z o0.0. w Kielcach ..Pobieranie prébek wody

do spozycia, pomiary terenowe” PN-ISO 5667-102017-10° SAMPLING Runda: 1.1/SMP/21 —
24.02.2021r.;



. PROMEA Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z o0.0. w Kielcach ..Pobieranie probek wody
do spozycia, pomiary terenowe” PN-EN ISO 19458:2007 SAMPLING Runda: 2.1/SMP/21 -
24.02.2021r.;

LGC Standards Proficiency Testing QWAS — Quality in Water Analysis PT Scheme, Runda: WT299;
ID Lab: WT9625: 18.03.2021r.;

. Gdanska Fundacja Wody badania bieglosci z zakresu fizykochemii wody QUALICON 2021 - 1V
Runda 25.11-01.12.2021r.;

. ISOTOP ,.Badania bieglosci z zakresu analiz sensorycznych wody przeznaczonej do spozycia™ PM-
SEN Runda XI - 15.12.2021r;

. LGC Standards Proficiency Testing A — Quality in Water Analysis PT Scheme, Runda: WT318 (PT-
WT-412); ID Lab: WT:9625: 17.10.2022r.;

EUROFINS OBIKS POLSKA Sp. z o.0. Badania bieglosci z zakresu fizykochemii wody
SILESIALAB 2024 VII Runda WDS_1/PT/1/2024; 06.12.2024r.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacjg, o ktérej mowa w art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chelmie zatwierdza system jakosci badan wody prowadzonych
przez Laboratorium Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Chelmie
w zakresie ww. parametrOw oraz pobierania probek wody okreslonych dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Lubelskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego, za po$rednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chelmie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chetmie. Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chelmie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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